Compartative study on morphology of cross-section and cyclic fatigue test with different rotary NiTi files and handling methods by 김의성
Ⅰ. 서 론
Nickel-Titinum (NiTi) 파일은 초탄성, 형상기억, 부식
저항성 및 우수한 생체친화성을 지니고 있어 일찍부터 여러
생활 분야에 사용되어 왔다1-4). 특히 NiTi 금속은 유연성
(flexibility)이 우수하기 때문에 근관 치료에 사용되는 파일
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수종의 NiTi 전동 파일 단면 형태 비교 및 pecking motion의
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There are various factors affecting the fracture of NiTi rotary files. This study was performed to evaluate
the effect of cross sectional area, pecking motion and pecking distance on the cyclic fatigue fracture of dif-
ferent NiTi files. Five different NiTi files-Profile� (Maillefer, Ballaigue, Switzerland), ProTaper™ (Maillefer,
Ballaigue, Switzerland), K3�(SybronEndo, Orange, CA), Hero 642�(Micro-mega, Besancon, France), Hero
Shaper�(Micro-mega, Besancon, France)-were used. Each file was embedded in temporary resin, sectioned
horizontally and observed with scanning electron microscope. The ratio of cross-sectional area to the cir-
cumscribed circle was calculated. Special device was fabricated to simulate the cyclic fatigue fracture of
NiTi file in the curved canal,. On this device, NiTi files were rotated (300rpm) with different pecking dis-
tances (3 ㎜ or 6 ㎜) and with different motions (static motion or dynamic pecking motion). Time until frac-
ture occurs was measured. The results demonstrated that cross-sectional area didn’t have any effect on the
time of file fracture. Among the files, Profile� took the longest time to be fractured. Between the pecking
motions, dynamic motion took the longer time to be fractured than static motion. There was no significant
difference between the pecking distances with dynamic motion, however with static motion, the longer time
was taken at 3mm distance. In this study, we could suggest that dynamic pecking motion would lengthen
the time for NiTi file to be fractured from cyclic fatigue. [J Kor Acad Cons Dent 31(2):96-102, 2006]
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로 제작되었을 때 근관의 만곡을 유지할 수 있다는 장점을
갖게 된다5). 그러나 항상 파절이라는 문제점은 안고 있다6).
NiTi전동 파일의 파절은 뒤틀림 (tortion)에 의한 파절
과, 지속적 굴곡에 의한 피로 파절 두 가지 방식으로 일어난
다7). 뒤틀림에 의한 파절은 금속의 탄성한도를 넘어서는 지
점에서 발생하며, 굴곡에 의한 피로 파절은 최대의 굴곡을
나타내는 한 점에서 일어난다. 이러한 피로 파절은 실제로
파절이 일어나기 전에 파일이 구부러지거나 변형이 되는 현
상이 미리 나타나지는 않는다. 그리고 이 피로 파절이 발생
하는 데는 여러 가지 다양한 요인이 작용한다8-10). 
이런 요인에 대해 Zelada 등8)은 파일의 회전 속도와 치근
의 만곡이 NiTi 전동 파일의 파절에 영향을 미친다고 보고
하였으며 Pruet 등9)은 회전 속도보다는 근관 만곡의 반경
(radius), 각도 및 파일의 크기가 파절에 미치는 영향이 크
다고 하였다. Turpin 등10)은 파일 단면 형태가 NiTi 파일의
뒤틀림과 굽힘 스트레스에 영향을 미친다고 하였다. 또한
전동파일의 사용방법이 파절에 미치는 영향도 있을 수 있는
데 Li 등11)은 파일을 사용할 때 pecking motion을 이용하
면 NiTi 파일의 수명을 연장시키는데 도움이 된다고 하
였다. 
또한 2004년 신 등12)은 NiTi 파일에 표면 결함이 있는 경
우 파절이 보다 쉽게 일어날 수 있다고 보고하였다.
현재 임상에서는 여러 가지 디자인의 NiTi 전동 파일들이
사용되고 있으며 지금도 다양한 NiTi 전동 파일들이 시장에
소개되고 있다. 그러나 이에 비해 이 파일들의 파절에 관한
비교 연구는 부족한 실정이다. 따라서 본 실험에서는 현재
시판중인 Profile�, ProTaper�, K3�, Hero 642�, Hero
Shaper�의 단면 형태를 비교하고, 이 들 5가지 NiTi 파일
의 사용방법에 따른 피로 파절 소요 시간을 비교하고자
한다.
Ⅱ. 실험재료 및 방법
실험에 사용된 NiTi 전동 파일은 Table 1과 같다. 모두
06 taper의 #30 파일을 이용하였으나 ProTaper™는 같은
taper의 파일이 없어 tip size가 #30인 F3를 이용하였다.
1. 단면의 주사현미경적 관찰
각 NiTi 전동 파일의 치근단 1 / 3을 temporary resin에
매몰시키고 다이아몬드 표면 처리된 bur로 잘라내어 초음
파 세척 후, 주사전자현미경으로 단면을 관찰하였다. 
2. 주기적인 피로 검사
주기적인 피로 실험을 수행하기 위해, 회전속도와 peck-
ing 거리를 자동적으로 조절할 수 있는 장치를 제작하고
(Figure 1) 파일이 만곡된 근관을 따라 들어가는 상태를
재현하기 위하여 15。경사진 금속 토막을 위치시켰다
(Figure 2). 경사진 금속토막엔 반경 2 ㎜의 guiding path
를 형성하여 파일이 회전할 때 끝까지 하나의 선상에 놓일
수 있게 하였다. 
실험군은 정적 (Static)군과 동적 (Dynamic)군으로 나
누었다. 
정적군은 치근단으로부터 3 ㎜ 및 6 ㎜ 떨어져 시작되는
치근단 만곡을 재현하기 위하여 파일의 끝이 금속토막에 닿
은 점에서 3 ㎜ 및 6 ㎜ 하방으로 내린 상태에서 파일을 회
전시켜 파절이 일어날 때까지의 시간을 초시계를 이용하여
측정하였다. 동적군에서는 상하로 3 ㎜ (3D)와 6 ㎜ (6D)
를 계속 pecking motion으로 움직이면서 파일을 회전시켜
파절이 일어날 때까지의 시간을 측정하였다. 파일의 회전속
도는 분당 300회였으며 슈나이더 방법에 의해 계산된 만곡
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Table  1. NiTi rotary files used in this experiment
Manufacturer size
Profile� Tulsa Dental Products, Tulsa, OK, USA #30/06
ProTaper� Maillefer, Ballaigues, Switzerland F3
K3� SybronEndo, California, USA #30/06
Hero 642� Micro-Mega, Besançon, France #30/06
Hero Shaper� Micro-Mega, Besançon, France #30/06
도는 각각 42。(3 ㎜군)와 51。(6 ㎜군)였다.
각군은 10개의 시편으로 구성되었다. 파절에 소요되는 시
간은one-way ANOVA test와 tukey test에 의해 95% 신
뢰도로 통계 처리하였다.
Ⅲ. 결 과
1. 단면의 주사전자현미경적 관찰
Profile�, ProTaper™, K3�, Hero 642�, Hero Shaper�
단면의 주사전자 현미경 사진은 Figure 3 - 7과 같았다. 
Profile은 triple U의 형태이며 negative rake angle을
가지고 있었다. ProTaper™은 convex triangular cross
section의 형태로 이루어져 있었으며, Hero 642�과 Hero
Shaper�은 triple helix의 단면을 가졌으며 helix angle이
다양하고, positive cutting angle을 가졌다. K3� 또한
triple helix를 기본 구조로 하며 positive rake angle을 가
졌으며 radial land가 비대칭적으로 넓어지는 형태로 land
widths와 flute depths는 일정하지 않았으며, 단면적도 비
대칭적이었다. 
2. 주기적인 피로검사
각각의 실험군에서 파절 될 때까지의 평균시간 및 표준편
차는 Table 2에 나타나 있다.
3 ㎜ 동적군 (3D)에서는 5개의 파일 사이에 통계적 유의
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Figure 1. Photograph and schematic diagram of device used in the experiment. 
Figure 2. Sliding metal block with having guiding path.
차가 없었던 반면 3 ㎜ 정적군 (3S)에서는 Profile이 다른
파일들보다 파절 되는데 더 많은 시간이 소요되었다 (P <
0.05). 
6 ㎜ 동적군 (6D)에서는 Profile�의 파절 소요 시간이 가
장 길었고 다음으로 K3�, Hero642�, Hero shaper�,
ProTaper™순이었으며 (p < 0.05), K3�와 Hero 642�간에
통계학적인 유의차는 보이지 않았다. 6 ㎜ 정적군 (6S)에서
는 Profile�의 파절 소요 시간이 가장 길었고 다음으로
Hero Shaper�, Hero642�, K3�, ProTaper™ 순이었으며
(p < 0.05), Hero Shaper�와 Hero 642�간에는 통계학적
인 유의차는 나타내지 않았다.
평균적으로 파절 소요시간은 정적군 (평균: 99.3초)보다
동적군 (평균: 254.9초)에서 길었다 (p < 0.05). 동적군에
서는 3 ㎜군 (3D)과 6 ㎜군 (6D)에서 유의한 차이가 없었
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Figure 3. Cross-sectional electronic microscopic pho-
tograph of Profile�.
Figure 4. Cross-sectional electronic microscopic pho-
tograph of ProTaper™.
Figure 5. Cross-sectional electronic microscopic pho-
tograph of K3�.
Figure 7. Cross-sectional electronic microscopic pho-
tograph of Hero Shaper�.
Figure 6. Cross-sectional electronic microscopic pho-
tograph of Hero 642�.
으나, 정적군에서는 3 ㎜군 (3S) (평균: 108.9초)이 6 ㎜
군 (6S) (평균: 89.6)보다 더 많은 시간이 소요되었다 (p <
0.05). 
Ⅳ. 총괄 및 고찰
NiTi 금속이 근관 치료에 사용된 이래 여러 다른 단면 형
태의 NiTi 전동 파일이 고안되어져 왔으며 NiTi 금속은 각
단면의 형태에 따라 기하학적 성질이 각각 다른 것으로 알
려져 있다. 
Turpin 등10)은 단면이 triple U와 triple helix 구조를 가
지는 NiTi 전동 파일의 비틀림 강도 (torsional strength)
및 굽힘 강도 (bending strength)에 대한 실험에서 두 가
지 구조의 파일이 서로 다른 강도를 나타낸다고 보고하였
다. 또한 부위에 따른 스트레스 분포도 다르게 나타나서 두
file이 다른 모멘트에서 사용되어야 한다고 하였다.
그리고 박 등13)은 레진 블록 상에서 Profile�, K3�, Hero
642� 를 이용하여 근관 성형을 한 후 이를 비교한 실험에서
근관의 변이가 가장 적은 것은 Profile� 이었으나 positive
rake angle 인 K3�, Hero 642� 는 근관 성형 속도가 빠르
다고 보고한 바 있다.
이 등14)은 GT� 와 Profile� 의 근관 성형 후 양상을 비교
한 결과 GT� 사용 시 근관의 변이가 더 적다고 보고한 바
있다.
본 연구에서는 주사전자현미경으로 현재 시판중인 서로
다른 다섯 종류의 NiTi 전동파일, 즉 Profile�, ProTaper™,
K3�, Hero 642�, Hero Shaper� 의 단면 모양을 관찰하였
는데, 각 파일은 단면 형태에 따라 단면적의 비율도 다르다.
Turpin 등10)은 단면의 형태가 triple helix  (Hero 642�)
와 triple U 인 NiTi file(Profile�)을 비교하여 triple helix
형태의 file이 triple U 형태 보다 단면적이 약 30% 크다고
한 바 있다. 본 연구에서는 각 5가지 file의 단면적 비율을
주사현미경상에서 Image-Pro Plus Software를 사용하여
측정하였다. 단면의 외접원에 대한 비율로 나타낸 단면적
비율은 Profile�이 60.4%, ProTaper™는 56.1%, K3�는
74.2%, Hero 642�는 75.0%, Hero Shaper�는 49.5%였
다. 
이 단면적의 비율과 주기적 피로에 따른 파일의 파절 시간
의 상관관계를 살펴 볼 때, 모든 군에서 Profile�은
ProTaper™, K3�, Hero 642�, Hero Shaper�보다 파절
되는데 더 오랜 시간이 소요되었다. 그에 반해 ProTaper™
는 Profile, K3, Hero 642, Hero Shaper보다 파절 되기까
지 더 짧은 시간이 소요되는 것으로 보아 파일의 단면적의
크기는 파절 소요시간과는 상관관계가 없는 것을 알 수 있
다. Pruette 등9)과 Haikel 등15)은 NiTi 전동 파일의 피로
파절에 대한 실험에서 파일의 파절은 rake angle, variable
pitch, variable taper, variable helical angle, point of
maximal instrument flexure 등의 다른 디자인 특징에 의
해 영향을 받을 수 있다고 하였다. 또한 2004년 신 등12)은
NiTi 파일에 표면 결함이 있는 경우 피로 파절이 보다 쉽게
일어날 수 있다고 보고하였다. 
본 연구에서도 단면적의 크기는 파일의 파절에 영향을 미
치지 않았으나 단면적의 모양은 영향을 미친 것으로 보인
다. Negative rake angle을 가지는 triple U 형태의
Profile�은 실험군 모두에서 triple helix형태를 가지는 K3�,
Hero 642�, Hero Shaper� 보다 파절 소요시간이 길었다.
이는 단면적의 형태에 따라 스트레스를 받는 정도 또는 그
부위가 다름을 시사한다. Turpin 등10)의 연구에서도 triple
helix 형태의 NiTi 전동 파일은 스트레스가 파일의 날의
working angle과 helix의 flute 사이에 점차적으로 분포하
나, triple U형태의 NiTi 파일에서는 스트레스가 flute에
집중되었다고 하여, 두 파일이 받은 스트레스 크기 뿐 아니
라 부위 및 집중도에 차이가 있음을 알 수 있다.  
이전의 주기적 피로에 대한 연구들은 pecking motion을
주지 않고, 회전 속도나 angle of curvature, radius of
curvature, instrument taper 등만 변화시킨 것이 대부분
이었다9,12,15). 본 연구에서는 pecking motion의 효과를 연
구한 Li 등11)의 실험방법을 고려하여 고안되었는데, 본 연
구의 결과는 동적군이 정적군보다 파절 되기까지 더 많은
시간이 소요되었으며, 이것은 Li 등11)의 실험결과와 일치한
다. 정적군에서는 파일이 지속적으로 스트레스를 받는 상태
에 놓여있지만 동적군에서는 파일이 스트레스를 받았다가
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Table  2. Average fracture time and standard deviation(second)
Time (seonds) Profile
� ProTaper™ K3� Hero 642� Hero Shaper�
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD
3 ㎜ Dynamic (3D) 352.8 148.6 239.0 142.1 309.0 57.5 233.1 74.8 229.9 56.3
Static (3S) 157.8 29.7 89.0 28.2 105.4 11.6 105.2 18.3 86.9 17.7
6 ㎜ Dynamic (6D) 393.0 53.9 68.0 16.9 271.0 44.9 252.3 22.8 200.6 31.5
Static (6S) 152.5 31.0 30.0 10.3 66.7 24.2 93.4 9.7 105.6 18.5
회복할 시간이 주어지기 때문이라고 해석할 수 있다. Li 등
의 실험에서는 0.04 taper Profile�을 사용하여, 정적군보
다 3 ㎜ pecking 군에서 파절 시간이 40%에서 109% 정도
로 증가하였으며, 평균 73%로 증가하였으나 본 연구에서
는 정적군보다 동적군에서 파절 시간이 평균 162.4% 증가
하였으며 파일에 따라 90%에서 306%까지의 다양한 차이
의 증가를 보였다. 동적군과 정적군의 차이가 가장 큰 경우
는 K3�로서 pecking distance를 6 ㎜로 한 군이 정적군에
비해 파절 시간이 306% 증가하였고, 가장 적은 차이를 보
이는 파일은 Hero Shaper�의 6 ㎜군으로 정적군에 비해
파절 시간이 90%가량 증가하였다. 
Li 등11)은 pecking 거리의 증가가 파절 시간을 증가시킨
다고 하였다. 그렇지만, 본 연구에서 pecking거리에 따른
통계적 유의차는 없었다. Li 등11)의 실험에서는 pecking거
리는 0 ㎜, 1 ㎜, 2 ㎜, 3 ㎜로 하였지만, 본 실험에서는 실
제 임상적인 상황에 가깝도록 pecking 거리를 3 ㎜와 6
mm로 하였다. 이러한 조건하에서는 ProTaperTM를 제외하
고 pecking거리가 파절 시간에 영향을 주지 않았다.
ProTaperTM 는 3 ㎜ 동적군에서 파절되기까지 평균 239초
였으나 6 ㎜ 동적군에서는 평균 68초가 소요되어 임상에서
사용시 3 ㎜ 내외의 짧은 pecking 거리로 사용하는 것이 피
로 파절 방지에 유리하다고 할 수 있겠다.
본 연구에서는 NiTi 전동파일의 단면 모양과 사용 방법에
따른 파일의 피로 파절에 미치는 영향을 알아보기 위해 시
행되어 단면의 면적과 파절 시간 사이에는 상관관계를 발견
할 수 없었으나, 단면의 모양, 즉 file의 형태적 특징과는 상
관관계가 있음을 확인할 수 있었다. 향후 파일의 어떤 특정
부위의 형태적 특징이 파절에 취약한지, 단면적 뿐 아니라
3차원적으로 알아 볼 필요가 있을 것이다.
또한, 본 연구에서 pecking motion이 파절 시간을 길어
지게 하는데 중요한 역할을 하지만, pecking 거리 (3 ㎜와
6 ㎜)와 파절 시간 사이에는 상관관계가 없는 것으로 나타
났다. 동적군이 정적군보다 파절 시간이 긴 것은 파일에 지
속적인 힘이 가해지지 않아서라고 해석한다면 pecking 동
작을 같은 속도로 한다고 할 때 동적군의 6 ㎜군 보다 3 ㎜
군이 파일에 가해진 힘이 회복될 시간이 더 많으며 6 ㎜군
에 비해 상대적으로 심하지 않은 만곡도를 고려하면 파절
소요 시간이 더 길어야 할 것 예상되나, 본 연구에서는 유의
할 만한 차이가 없는 것으로 나타났다. 이는 6 ㎜군에 비해
3 ㎜군이 짧은 radius를 가지기 때문으로 생각되며 또한
pecking 거리의 차이는 스트레스의 회복에 결정적인 영향
을 미치지 않기 때문일 수도 있으나 이는 실험군을 3 ㎜, 4
㎜, 5 ㎜, 6 ㎜ 등으로 세분화하여 늘려서 정확하게 분석할
필요가 있을 것으로 생각된다.
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수종의 NiTi 전동 파일 단면 형태 비교 및 pecking motion의
사용방법이 피로 파절에 미치는 영향
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본 연구는 현재 시판중인 Profile�, ProTaper�, K3�, Hero 642�, Hero Shaper�를 단면을 비교하고 이들 5가지
NiTi 파일과 사용방법에 따른 피로 파절 소요 시간을 비교하고자 시행되었다.
각 NiTi 전동파일의 치근단 1/3을 temporary resin에 매몰시키고 다이아몬드 표면처리된 버로 잘라내어, 초음파를
이용하여 세척 후, 주사전자현미경으로 단면을 관찰하였다. 주기적인 피로 실험을 수행하기 위해, 회전속도, pecking
거리를 자동적으로 조절할 수 있는 장치를 제작하고 파일을 만곡된 상태를 재현하기 위하여 15도 경사진 금속 토막에
위치시키고 분당 300회전의 속도로 회전시켜 파일이 파절될 때까지의 시간을 측정하였다. 사용방법에 따른 실험군은
동적군과 정적군으로 나누고 pecking 거리는 3 ㎜, 6 ㎜로 하였다. 실험결과 동적군 보다는 정적군의 피로파절 소요시
간이 통계학적으로 유의차 있게 짧았으며 3 ㎜, 6 ㎜의 pecking distance에 따른 영향은 나타나지 않았다. 결론적으로
NiTi전동파일은 pecking motion으로 사용하는 것이 피로파절을 줄이는데 도움이 될 것으로 사료된다.
주요어: 피로파절, 단면적, 단면모양, Pecking motion, Pecking distance
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